
 ALBÚMINA (BCG) 
 Reac�vo líquido para la determinación fotométrica de Albúmina 
 en suero o plasma. 

 Para uso en el diagnós�co  in vitro  . Apto para usar  en autoanalizador. 

 SIGNIFICANCIA CLÍNICA 

 La  albúmina  es  el  mayor  componente  proteico  del  suero.  Se  sinte�za  en 
 el  hígado  y  posee  una  gran  capacidad  de  cambios  en  su  configuración. 
 Entre  sus  funciones  se  dis�nguen  actuar  como  pool  de  aminoácidos,  la 
 regulación  de  la  distribución  del  líquido  extracelular  y  el  transporte  de 
 una  variedad  de  sustancias  tales  como  hormonas,  lípidos,  bilirrubina, 
 vitaminas, calcio, y otros metales. 
 Alteraciones  en  los  valores  de  albúmina  indican  enfermedades  del 
 hígado,  desnutrición,  lesiones  de  la  piel  como  derma��s,  quemaduras 
 severas o deshidratación. 

 FUNDAMENTOS DEL MÉTODO 

 Los  métodos  comúnmente  u�lizados  se  basan  en  la  unión  de  albúmina 
 a  colorantes  o  indicadores,  siendo  el  más  común  el  que  u�liza  verde  de 
 bromocresol.  El  método  de  VALTEK®  se  basa  en  este  úl�mo,  según  las 
 recomendaciones de Doumas. 
 Donde  la  albúmina  se  combina  con  el  verde  de  bromocresol  a  pH 
 ligeramente  ácido,  produciéndose  un  cambio  de  color  del  indicador,  de 
 amarillo  verdoso  a  verde  azulado  proporcional  a  la  concentración  de 
 albúmina presente en la muestra ensayada. 

 REACTIVOS 

 Conservados  entre  4°  y  25°C.  y  protegidos  de  la  luz,  estables  hasta  la 
 fecha de caducidad indicada en la e�queta. 

 Composición del Reac�vo: 

 Verde de bromocresol  0.20 mM 
 Buffer succinato pH 3.8  100 mM 
 Preservantes y surfactantes  c.s. 

 Preparación  del  Reac�vo  de  Trabajo:  El  reac�vo  se  provee  listo  para  su 
 uso. 

 MUESTRA 

 La  muestra  a  u�lizar  puede  ser  tanto  suero  como  plasma.  La  albúmina 
 es  estable  en  suero  o  plasma  una  semana  a  temperatura  ambiente  y  1 
 mes a 4°C. 

 MATERIAL NECESARIO NO INCLUIDO 

 Espectrofotómetro  manual  o  automá�co  o  fotocolorímetro  de  filtros 
 con  cubeta  termoestable,  capaz  de  medir  absorbancia  a  620  nm  (rango 
 570  a  640  nm),  baño  termoregulado,  cronómetro,  pipetas,  calibrador  y 
 sueros controles. 

 TÉCNICA 

 Llevar  el  reac�vo  a  temperatura  de  reacción  (18°  -  25°  C)  antes  de 
 realizar el ensayo. 

 Blanco  Calibrador  Desconocido 
 Muestra  (mL)  --  --  0.01 
 Calibrador  (mL)  --  0.01  -- 
 Reac�vo  (mL)  1.0  1.0  1.0 
 Mezclar  e  incubar  3  minutos  a  temperatura  ambiente,  y  leer  las 
 absorbancias  a  620  nm.,  llevando  a  cero  el  espectrofotómetro  con  el 
 blanco  de  reac�vo.  El  color  resultante  es  estable  por  a  lo  menos  treinta 
 minutos. 

 Adaptaciones  para  la  aplicación  de  este  reac�vo  en  autoanalizadores 
 están  disponibles  a  solicitud.  Es  responsabilidad  del  laboratorio  validar 
 esta aplicación. 

 CALIBRACIÓN 

 ●  En  la  calibración  se  recomienda  u�lizar  calibrador  sérico 
 VALTROL-C  ll  (código  210-130A),  proceder  de  igual  forma  que  con 
 las muestras. 

 ●  Se  recomienda  recalibrar  en  cualquier  momento  que  se  evidencie 
 alguno de estos acontecimientos: 
 ●  El lote de reac�vo cambia 
 ●  Se realiza un mantenimiento preven�vo del equipo 
 ●  Los  valores  de  control  han  cambiado  o  se  encuentran  fuera 

 de escala. 

 CÁLCULOS 

 Factor =  Concentración Calibrador 
 Abs. Calibrador 

 Albúmina (g/dL)=  Factor x Abs. Muestra 

 CONTROL DE CALIDAD 

 ●  Es  conveniente  analizar  junto  con  las  muestras  sueros  controles 
 valorados  para  Albúmina  por  este  método.  Se  recomienda  la 
 u�lización  de  los  sueros  controles  VALTROL-N  (código  210-100)  y 
 VALTROL-P (código 210-110) o MULTIVALTROL (código 210-300). 

 ●  Si  los  valores  obtenidos  para  los  controles  se  encuentran  fuera  del 
 rango  de  tolerancia,  revisar  el  instrumento,  el  reac�vo  y  el 
 calibrador. 

 ●  Cada  laboratorio  debe  disponer  de  su  propio  Control  de  Calidad  y 
 establecer  las  correcciones  necesarias  en  caso  de  que  no  se 
 cumpla con las tolerancias permi�das para los controles. 

 ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: 

 ●  En  el  caso  de  sueros  hiperlipémicos,  deberá  hacerse  un 
 blanco  muestra  con  suero  fisiológico  para  eliminar  la  posible 
 interferencia por la turbidez del suero. 
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 ●  Consultar  en  nuestra  página  WEB  la  ficha  de  seguridad  de 
 este  reac�vo  y  observar  todas  las  medidas  de  precaución 
 necesarias para la manipulación y eliminación de residuos. 

 ●  Con�ene  Thimerosal  (CAS  #  54-64-8)  0,01%.  Muy  tóxico.  No 
 es  peligroso  a  esta  concentración.  NO  INGERIR.  El  producto 
 no  se  puede  pipetear  directo  con  la  boca.  U�lizar  guantes. 
 Muy  tóxico  para  organismos  acuá�cos,  elimine  los  residuos 
 en conformidad con las regulaciones locales. 

 ●  En  autoanalizadores  deben  u�lizarse  contenedores  de 
 reac�vos nuevos. 

 ●  U�lizar  los  reac�vos  guardando  las  precauciones  habituales 
 de trabajo en el laboratorio de análisis clínicos. 

 ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO: 

 -  Linealidad: hasta  8.0  g/dL 
 Para  valores  superiores  a  8.0  g/dL,  diluir  la  muestra  con  suero  fisiológico 
 y el resultado obtenido se mul�plica por el factor de dilución. 

 -Límite de detección: 1.0 g/dL 

 - Sensibilidad analí�ca: 1 mg/dL = 0.1929 A 

 -Interferencias:  Hemoglobina  sobre  0,25  g/dL,  bilirrubina  sobre  2,5 
 mg/dL  y  lipemia  (triglicéridos  sobre  750  mg/dL)  podrían  interferir  en  la 
 técnica. Otros medicamentos y sustancias podrían interferir (4). 

 - Precisión: 

 Repe�bilidad intraserie 
 (N=20) 

 Reproducibilidad interserie 
 (N=20) 

 Media 
 (g/dL) 

 SD 
 (g/dL) 

 CV %  Media 
 (g/dL) 

 SD 
 (g/dL) 

 CV % 

 4,47  0,04  0,93  4,06  0,05  1,20 

 3,11  0,04  1,43  3,53  0,05  1,38 

 Estos  datos  han  sido  obtenidos  u�lizando  un  autoanalizador  MINDRAY 
 de  la  serie  BS.  Los  resultados  pueden  variar  al  cambiar  de  instrumento  o 
 al realizar el procedimiento manualmente. 

 RANGOS DE REFERENCIA 

 Cada  laboratorio  debe  establecer  sus  propios  rangos  de  referencia  en 
 función  de  la  población  de  pacientes.  Los  rangos  de  referencia  que  se 
 enumeran a con�nuación están tomados de la bibliogra�a existente. 

 Suero o plasma:  3.5  a  5.0  g/dL 

 (*)  Se  observan  valores  más  bajos  durante  el  embarazo,  en  los  recién 
 nacidos y en los ancianos. 

 PRESENTACIONES DISPONIBLES 

 CÓDIGO               CONTENIDO 
 020-100  Reac�vo BCG                                                   2 x 250 mL 
 020-105  Reac�vo BCG                                                   2 x 100  mL 
 030-100             Reac�vo BCG                                                   1 x 250 mL 

 Reac�vo Biuret                                               1 x 250 mL 
 030-105             Reac�vo BCG                                                   1 x 100 mL 

 Reac�vo Biuret                                                1 x 100 mL 
 300020               Reac�vo BCG                                                   5 x 40 mL 
 200020               Reac�vo BCG                                                   5 x 40 mL 
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